Описания объекта закупки
Техническое задание на выполнение работ по изготовлению  
высокофункциональных протезов нижних конечностей
 
для обеспечения инвалидов в 2018 году

Наименование  работ

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 06 24.

Требования к качеству  и безопасности 
Протезирование конечностей заключается в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

 Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении протезов нижних конечностей, должны быть новым товаром (товаром, который не был  в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» протезы нижних конечностей включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия. Декларация соответствия выдается на основании протоколов испытаний протезов на соответствие требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ISO 10993-2011 (часть - 1,5,10) «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».
Протезы нижних конечностей с внешним источником энергии должны соответствовать ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности»,  ГОСТ Р 50267.0.2.-2005 (МЭК 60601-1-2-2014) «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протезов нижних конечностей, должны быть разрешены к применению Минздравом России, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть стойкими к воспламенению.
Материалы приемных гильз протеза, контактирующие с телом пользователя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности, обеспечивать установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов, не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Термопластичные материалы приемных гильз протеза должны обеспечивать термическую и механическую подгонку (подформовку).

Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Протез нижней конечности следует собирать из узлов, соответствующих ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний», с учетом предельной массы тела и активности пользователя. 

Конструкцией протезов нижних конечностей при применении их пользователем должны быть обеспечены статико-динамические показатели (при условии предварительного обучения пользователя):.

а) возможность находиться пользователю в следующих основных положениях: стояния, сидения, приседания;

б) возможность ходьбы: по ровной поверхности в произвольном темпе, ровной поверхности в ускоренном темпе, наклонной поверхности в сагиттальном направлении вверх и вниз,  лестнице вверх и вниз, пересеченной местности;

в) возможность перемещения в стороны приставным шагом.

Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной и фронтальной плоскостях в состоянии статики и динамики.
Протезы нижних конечностей должны быть разработаны с учетом эргономики, с учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в  протезировании:
- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;
- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;
- лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается временно после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации пациента  к протезу и приобретения навыков ходьбы;
- постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;
Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. 
Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), а также к воздействию средств дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки.

Требования к маркировке, упаковке 

Каждый протез должно иметь этикетку, на которой должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия нагружения и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

При необходимости, на этикетке должна быть приведена информация о диапазонах или ограничениях при назначенном применении протеза, например указание о допустимых максимальных значениях соответствующих параметров 

Данные на этикетке не должны зависеть от специальной информации изготовителя по назначенному применению протезов.

Упаковку протезов проводят при их выдаче. Упаковка  протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  

В зависимости от размеров протезы упаковывают в оберточную бумагу или в потребительскую тару - пакет из полиэтиленовой пленки, коробку из картона и/или в чехол из хлопчатобумажной ткани. 
Упакованные изделия должны быть перевязаны шпагатом или оклеены клеевой лентой на бумажной основе или полиэтиленовой лентой с липким слоем.
Требования к результатам работ 

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних  конечностей следует считать эффективно исполненными, если у него частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей с помощью протезов.
При передаче инвалиду готового изделия Поставщик обязан обеспечить консультационную помощь по правильному пользованию изделием и предоставить инструкцию по применению протеза. Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с ним, должна включать в себя, как минимум, следующую информацию:
a) допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство;
b) данные узлов и/или элементов, которые могут быть использованы в протезном устройстве.
Если специальные требования по назначенному применению устанавливают в соответствующих стандартах и/или в технических условиях, то должны быть выполнены эти специальные требования.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества
 выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия получателю и должен быть не менее 7 месяцев. Срок дополнительной гарантии, предоставляемой изготовителем, не должен превышать срок пользования протезом, установленным Приказом Минтруда и социальной защиты российской Федерации от 24.05.2013г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Замена приемных гильз на лечебно-тренировочные протезы производится по медицинским показаниям  - до 3-х раз в год.

Гарантия не распространятся  на изделия, вышедшие из строя не по вине производителя (несоблюдение инструкций изготовителя, изменение  объемных размеров культи инвалида).

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.
Срок выполнения работ: по 31 октября 2018 года
Протезы нижних конечностей в количестве 25 шт. 

	№ п/п
	Номер вида ТСР (изделий) по классификатору*
	Вид ТСР (изделия) по классификатору
	Описание функциональных и технических характеристик
	Кол-во, шт

	1. 
	 8-20
	 Протез стопы
	Протез стопы с приемной гильзой из слоистого пластика по слепку с культи. Бесшарнирная полиуретановая стопа с повышенной упругостью носочной части. Чехлы махровые, чехлы перлоновые. Крепление за счет анатомической формы и лентами Велкро.
	1

	2. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии 
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии. 
Протез голени с сополимерным чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые для вакуумного крепления с использованием вакуумного клапана и герметизирующего наколенника.  Крепление  вакуумное с использованием  вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения.  Тип протеза: для повседневного использования.
	4

	3. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии 
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Протез голени с сополимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые для вакуумного крепления с использованием вакуумного клапана  и герметизирующего наколенника.  Крепление  вакуумное с использованием  вакуумного клапана  и герметизирующего наколенника.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа  с высокой степенью энергосбережения с разделенным передним отделом и торсионным устройством.  Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	4. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Протез голени с полиуретановым чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые для вакуумного крепления с использованием вакуумного клапана и «герметизирующего» наколенника.  Крепление  вакуумное с использованием  вакуумного клапана и «герметизирующего» наколенника.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа  с высокой степенью энергосбережения с разделенным передним отделом.  Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	5. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Протез голени с полимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконгелевые, крепление с использованием замка и текстильного наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	6. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Протез голени с сополимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с многоосевым шарниром и регулируемым функциональным модулем. Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	7. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  Крепление за счет анатомической формы и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа  с высокой степенью энергосбережения.  Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	8. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Протез голени с сополимерным чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый углепластик на основе акриловых смол.  Крепление  вакуумное с использованием  вакуумного клапана и герметизирующего наколенника.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа  с высокой степенью энергосбережения с С-образной карбоновой пружиной и управляющим кольцом.  Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	9. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Протез голени с полиуретановым чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: для повседневного использования.
	2

	10. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененного материала. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием тканевого наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	11. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Протез голени с силиконовым чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	12. 
	8-23
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии
	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии.

Протез голени с сополимерным чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы:  литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление  вакуумное с использованием  вакуумного насоса и герметизирующего наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа  с высокой степенью энергосбережения с С-образной карбоновой пружиной и управляющим кольцом. Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	13. 
	8-30
	Протез бедра модульный
	Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием двухточечной системы KISS.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида.  Стопа с многоосевым шарниром и регулируемым функциональным модулем Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания.  Тип протеза: для повседневного использования.        
	1

	14. 
	8-30
	Протез бедра модульный
	Протез бедра  модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Несущая гильза скелетированная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  Крепление протеза мышечно-вакуумное.   Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида.  Стопа со средней степенью энергосбережения.   Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания.   Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	15. 
	8-30
	Протез бедра модульный
	Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием двухточечной системы KISS.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида.  Стопа с многоосевым шарниром и регулируемым функциональным модулем.  Коленный шарнир с ручным замком одноосный.  Тип протеза: для повседневного использования.       
	2

	16. 
	8-30
	Протез бедра модульный
	Протез бедра  модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Несущая гильза скелетированная. Крепление мышечно-вакуумное. Бедренный поддерживающий бандаж.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида.  Стопа с высокой степенью энергосбережения с разделенным передним отделом.  Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: для повседневного использования.
	1

	17. 
	8-30
	Протез бедра модульный
	Протез бедра  модульный.  Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная.  Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка. Бедренный поддерживающий бандаж.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида.  Стопа с многоосевым шарниром и регулируемым функциональным модулем .  Коленный шарнир с ручным замком одноосный. Тип протеза: для повседневного использования.        
	1

	18. 
	8-30
	Протез бедра модульный
	Протез бедра  модульный.  Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые.  Приёмная гильза индивидуальная вкладная из мягкого термолина с антисептическими свойствами. Несущая гильза скелетированная. Материал индивидуальной несущей гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  Крепление мышечно-вакуумное.  Бедренный поддерживающий бандаж. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида.  Стопа со средней степенью энергосбережения.  Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, материал титан.  Тип протеза: для повседневного использования.         
	1

	19. 
	8-32
	Протез бедра для купания
	Протез бедра для купания. Пробная гильза индивидуального изготовления из термолина по слепку с культи. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием влагозащищенного замка. Гильзовое РСУ - влагозащищённый материал на нагрузку до 150кг. Коленный шарнир с ручным замком одноосный водоустойчивый. Стопа  бесшарнирная, влагозащищённая на нагрузку до 150кг. с противоскользящим профилем подошвы, для инвалидов с низким и средним уровнем двигательной активности.  Без косметической облицовки.
	1


* Приказ от 24.05.2013г. №214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р».
