
Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика:
Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям: 
- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».
- ГОСТ Р 58288-2018 "Вспомогательные средства и технологии для людей с ограничениями жизнедеятельности. Термины и определения» ГОСТ 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия».
Ортопедическая обувь должна соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитоксичность: методы in virto», ГОСТ ISO 10993-10-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».
В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие регистрационных удостоверений и документов, подтверждающих соответствие изделий (декларация о соответствии продукции либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности изделий при исполнении контракта предоставить заказчику указанные документы.

	Наименование изделия
	
Код КТРУ
	
Наименование по КТРУ
	Описание протезно-ортопедического изделия по функциональной классификации
	Единица измерения
	Количество

	9-01-02
Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)
	32.50.22.150-00000006
	Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
	Обувь ортопедическая ручного или полумеханического производства, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на микропористой или формованной подошве клеевого метода крепления. Изготовление обуви осуществляется по  обмерам, с подгонкой колодки по индивидуальным размерам,  с обязательной примеркой. Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), а также к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).
	пара
	29

	9-01-07
Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки
	32.50.22.150-00000009
	Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки
	Обувь ортопедическая ручного или полумеханического производства, с супинатором или пронатором, с невысокой боковой поддержкой, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на микропористой или формованной подошве клеевого метода крепления. Изготовление обуви осуществляется по  обмерам, с подгонкой колодки по индивидуальным размерам, с обязательной примеркой. Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), а также к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).
	пара
	10

	9-01-03
Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)
	нет
	нет
	Обувь ортопедическая ручного или полумеханического производства, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на микропористой или формованной подошве клеевого метода крепления. Изготовление обуви осуществляется по  обмерам,  с подгонкой колодки по индивидуальным размерам.
Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), а также к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).
	пара
	38

	9-02-03
Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)
	32.50.22.150-00000006 - 
	Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
	Обувь ортопедическая ручного или полумеханического производства, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, с утепленной подкладкой на микропористой или формованной подошве клеевого метода крепления. Изготовление обуви осуществляется по  обмерам, с подгонкой колодки по индивидуальным размерам,  с обязательной примеркой. Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), а также к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).
	пара
	29

	9-02-05
Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке
	32.50.22.150-00000008 
	Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке
	Обувь ортопедическая ручного или полумеханического производства, с супинатором или пронатором, с невысокой боковой поддержкой, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, с утепленной подкладкой, на микропористой или формованной подошве клеевого метода крепления. Изготовление обуви осуществляется по  обмерам, с подгонкой колодки по индивидуальным размерам, с обязательной примеркой. Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), а также к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).
	 Пара
	10

	9-01-05
Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)
	32.50.22.150-00000006 

	Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
	Обувь ортопедическая ручного или полумеханического производства, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на микропористой или формованной подошве клеевого метода крепления. Изготовление обуви осуществляется по  обмерам,  с подгонкой колодки по индивидуальным размерам.
Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), а также к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).
	пара
	1

	9-02-04
Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке
(пара)
	32.50.22.150-00000006 
	Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально
	Обувь ортопедическая ручного или полумеханического производства, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, с утепленной подкладкой на микропористой или формованной подошве клеевого метода крепления. Изготовление обуви осуществляется по  обмерам, с подгонкой колодки по индивидуальным размерам,  с обязательной примеркой. Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), а также к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).
	пара
	2




Выполнить работы по настоящему Контракту и передать их результат непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Описанием объекта закупки, при представлении им паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.
Начало срока выполнения работ – день предоставления Получателем Исполнителю Направления. Срок выполнения работ не позднее 10.12.2023 г.
Выполнение работ осуществляется по индивидуальным заказам Получателей по месту изготовления изделий.
[bookmark: _GoBack]Обеспечение и выдача изделий осуществляется на территории Псковской области, по месту нахождения и/или жительства Получателя либо в пункте выдачи по месту нахождения Заказчика. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 21 декабря 2023 года включительно, а в рамках взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту, за исключением предусмотренных настоящим Контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Изделия, изготовленного и поставленного в течение срока действия Контракта.
Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.
Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».



