Приложение № 3 
к извещению об осуществлении закупки 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки:
Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц. обеспечения (медицинский тонометр с речевым выходом)
2.  Перечень, характеристики и количество товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги*
	Описание объекта закупки
	Значение
	Обоснование дополнительных характеристик к КТРУ
	Кол-во (шт.)

	
	
	Наименование характеристики**
	Показатель характеристики
	
	
	

	1
	15-01-02
Медицинский тонометр с речевым выходом
	Предназначение 
	обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации
	значение характеристики не может изменяться участником заявки
	В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, что не позволяет определить его качественные, функциональные и технические характеристики, необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать товар
	300

	
	
	
	тонометр с речевым выходом дублирует все измеренные показания визуального дисплея соответствующими речевыми сообщениями на русском языке
	
	
	

	
	
	Метод измерения
	осциллометрический с плечевой манжетой
	
	
	

	
	
	
	производится одной кнопкой
	
	
	

	
	
	Регулировка громкости речевых сообщений
	плавная
	
	
	

	
	
	Компрессия 
	осуществляется с помощью компрессора, управляемого интеллектуальной системой без предварительной ручной установки диапазонов измерений
	
	
	

	
	
	Декомпрессия 
	осуществляется автоматически
	
	
	

	
	
	Диапазон измерения давления
	от больше или равно 20 до меньше или равно 280 мм рт. ст. с минимальным шагом индикации 1 мм рт. ст.
	участник закупки указывает диапазон
	
	

	
	
	Диапазон измерения частоты пульса
	от больше или равно 40 до меньше или равно 180 ударов в минуту
	
	
	

	
	
	Предел абсолютной погрешности измерения давления воздуха в манжете
	меньше или равно 3 мм.рт.ст
	значение характеристики не может изменяться участником заявки
	
	

	
	
	Предел относительной погрешности измерения частоты пульса
	меньше или равно ± 5%
	
	
	

	
	
	Сохранение в памяти последнего измерения
	наличие
	
	
	

	
	
	Сообщение о разряде батареи
	как индикацией, так и голосом
	
	
	

	
	
	Манжета тонометра
	долговечная и имеет пневмокамеру из латексной резины или полиуретана
	
	
	

	
	
	Комплектация 
	электронный блок
	
	
	

	
	
	
	манжета
	
	
	

	
	
	
	сетевой адаптер
	
	
	

	
	
	
	плоскопечатная и звуковая (на диске) инструкции по эксплуатации
	
	
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;
- ГОСТ 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ Р ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. «Оценка и исследования».
	



*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».
   ** В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.
	3. Место поставки товара

	Поставка Товара осуществляется в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: 
по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;
в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

	4. Срок действия контракта

	Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 20.12.2024

	5. Срок поставки товара

	[bookmark: _GoBack]Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 30.11.2024. 
Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н. Товар должен соответствовать государственным стандартам Российской Федерации.

	6. Условия и порядок поставки товара, выполнения работ (услуг)

	Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем: - паспорта Получателя; - Направления на получение Товара. Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара.  Поставка должна включать: - поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н; - распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам; - передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре. В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)). В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.

	7. Требования к гарантийному сроку 

	Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок службы Товара должен быть не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н.



