Приложение № 3 
к извещению об осуществлении закупки 


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки: 
Приобретение работ в целях социального обеспечения (изготовление протезов бедра модульных) в 2025 году.

2.  Перечень, характеристики и количество протезов (далее - Изделие):

	№ п/п
	Наименование изделия*
	Характеристика изделия
	Количество

	1
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии





	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- Жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
- крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	2
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии




	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- Жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
 - крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	3
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	4
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
 - крепление за счет замка полимерного чехла, бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	5
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
 - крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	6
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством;
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	7
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 3-4
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
 - крепление за счет замка полимерного чехла;
-жесткая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	8
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-торсионно-демпферное устройство;
 - крепление за счет замка полимерного чехла;
-жесткая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	9
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	10
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устойством;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - вакуумное крепление, кожаное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	11
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-2 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	12
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневмотическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности;
-торсионно-демпферное устройство;
 - вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	13
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- комбинированная приемная гильза с системой регулировки объема культи;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
- индивидуальное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	14
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
 - индивидуальное крепление
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	15
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии



	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - крепление за счет замка полимерного чехла, вакуумное крепление, кожаное крепление, индивидуальное;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	16
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
–вкладная гильза из вспененного полимера;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поторсионно-демпферное устройство;
 - крепление за счет замка полимерного чехла;
-жеская облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	17
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
 - крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	18
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 3-4
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
–вкладные элементы;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
 - крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	19
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии




	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
- с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - крепление индивидуальное;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	20
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
 - крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	21
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

03.28.08.07.10


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 3-4
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
–вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством;
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	22
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 3-4
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	23
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей
	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
- крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	24
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
 - вакуумное крепление, бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	25
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
 -крепление индивидуальное;
-мягкая облицовка
	1

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	26
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии



	Протез бедра для получателей:
:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
- крепление за счет замка полимерного чехла, бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	27
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
- вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	28
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-торсионное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла, индивидуальное;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	29
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	30
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
- стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	31
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла, бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	32
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
- с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из вспененного полимера;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-торсионно-демпферное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	33
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;

-крепление за счет замка полимерного чехла (мембрана полимерного чехла, бандаж);
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	34
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 3-4
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-торсионно-демпферное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	35
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	36
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
- стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	37
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-приемная гильза;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление индивидуальное;
-жесткая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	38
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
- с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	39
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла, индивидуальное;
-жесткая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	40
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
- с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-вакуумное крепление, бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	41
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	-ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
-ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
-ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	42
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:
	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	43
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
– вкладная гильза из силикона;
- стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
- крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	44
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	45
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 3-4
	2

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-торсионно-демпферное устройство;
-крепление индивидуальное;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	46
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	47
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	48
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-торсионно-демпферное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	49
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	50
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии



	Протез бедра для получателей:


	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	51
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла, бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	52
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
.

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	53
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	54
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-торсионное устройство, торсионно-демпферное устройство, устройство переключения высоты каблука, поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	55
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	- жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	56
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

 
	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-устройство переключения высоты каблука, поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	57
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-торсионное устройство, торсионно-демпферное устройство, устройство переключения высоты каблука, поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	58
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла, индивидуальное;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	59
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством;
- коленный модуль с пневматическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности;
- торсионно-демпферное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-жесткая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	60
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	61
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла, бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	62
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-приемная гильза;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление индивидуальное;
-жесткая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	63
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	64
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	65
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	66
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
-с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла, бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	67
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 3-4
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	68
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 3-4
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	69
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии



	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
– вкладная гильза из вспененного полимера;
-стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
- торсионно-демпферное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-жесткая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	70
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
[bookmark: _GoBack]
	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза с системой регулировки объема культи;
– вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление индивидуальное;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	71
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-приемная гильза;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление индивидуальное
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	72
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	2

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	73
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии




	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
- вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	74
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	75
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
– вкладная гильза из вспененного полимера;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с пневмотическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
- поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-жесткая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	76
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	77
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла, бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	78
	8-07-05
Протез бедра для купания

	Протез бедра для получателей: 
	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
– вкладная гильза из вспененного полимера;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с пневмотическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-жесткая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	79
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
- вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-торсионное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	80
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	81
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
- вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	82
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: верхняя треть бедра;
-с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление- бандаж;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	83
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-комбинированная приемная гильза: несущая гильза- жесткая, внутренняя- полужесткая;
- вкладная гильза из силикона;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	84
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 3-4
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством;
- коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-вакуумное крепление;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».


	

	85
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
- вкладная гильза из силикона;
-стопа протеза;
- коленный модуль протеза;
-поворотное устройство;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	86
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
- вкладная гильза из силикона;
-стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	

	87
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии


	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 1-2
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
-стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-крепление за счет замка полимерного чехла;
-мягкая облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

	

	88
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии



	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: средняя треть бедра;
-с состоянием культи: функциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
- вкладная гильза из силикона;
-стопа бесшарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-вакуумное крепление, бандаж;
-мягкая облицовка
	
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	
	

	89
	8-07-10
Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии



	Протез бедра для получателей:

	- с уровнем ампутации: нижняя треть бедра;
-с состоянием культи: малофункциональная;
- с уровнем активности: 2-3
	1

	
	
	Состав протеза из модулей (узлов, элементов):
	-жесткая приемная гильза;
- вкладная гильза из силикона;
-стопа шарнирная;
- коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
-поворотное устройство;
-вакуумное крепление;
-жеская облицовка
	

	
	
	Соответствие национальным стандартам
	- ГОСТ Р 59542-2021. «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»;
- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей; Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
	



*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».
	
	3. Срок действия контракта

	С даты заключения государственного контракта по 15.12.2025.

	4. Срок выполнения работ

	Не более 60 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н или должна осуществляться адресная доставка Изделий Получателю в городе Москве и Московской области в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (только по согласованию с Получателем).


	5. Место поставки товара, выполнения работ (услуг)

	Передача изготовленного Изделия Получателю осуществляется в городе Москва в стационарном пункте выдачи, оборудованном с учетом установленных требований доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», или должна осуществляться адресная доставка Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя).


	6. Условия и порядок выполнения работ

	Выполнение работ по изготовлению Изделий должно включать: 
- прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в стационарном пункте, организованном Исполнителем в городе Москве, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в городе Москва в случае невозможности (по состоянию здоровья) его приезда в пункт (по заявлению Получателя); 
- индивидуальное изготовление Изделия; 
- передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи, организованном Исполнителем в городе Москве или Московской области, или осуществить адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); 
- ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя; 
- консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием.
Исполнитель одновременно с Изделием передает Получателю:
- памятку по обращению с Изделием (инструкцию по применению);
- заключение о проведенном курсе обучения и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте, оформленном в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021. (данное заключение оформляется в 3-х экземплярах, по одному экземпляру Заказчику, Исполнителю и Получателю);
- гарантийный талон, дающий Получателю право в период действия гарантийного срока, получать гарантийное обслуживание изделия. При этом в гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания.
В результате передачи Изделия Получателю представителем Исполнителя и Получателем подписывается акт приемки Изделия, который оформляется в 3-х экземплярах, по одному экземпляру Заказчику, Исполнителю и Получателю.
Получатель при передаче ему изделия заполняет Анкету, которая предоставляется Исполнителем.

	7. Требования к гарантийному сроку и сервисной службе

	Срок пользования Изделием должен быть в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». 
Гарантийный срок на изготовленные Изделия устанавливается предприятием-изготовителем и должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Получателем акта приемки Изделия.
Ремонт или замена Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия должны осуществляется за счет Исполнителя.
Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.
В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):
- прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; 
- определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;
- выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москва для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя).



